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Ocena szczelności koron protetycznych w zależności od 
technologii ich wykonania 
 
 
Streszczenie. Celem opracowania była ocena in vitro szczelności koron ze stopu Co-Cr-Mo na zęby przedtrzonowe i trzonowe wykonanych w 
trzech technologiach: odlewania, frezowania i stapiania laserowego. Dla porównania dopasowania koron do filarów protetycznych stanowiących 
modele referencyjne wykorzystano skanowanie światłem strukturalnym i modelowanie w programie Geomagic Qualify 12. Badania pozwoliły 
stwierdzić, że szczelność koron protetycznych wykonanych w  badanych technologiach jest porównywalna i spełnia wymogi kliniczne. 
  
Abstract.The aim of the study was to assess the in vitro tightness crown alloy Co-Cr-Mo on the premolars and molars made in three technologies: 
casting, milling and laser melting. For comparison fitting crowns to the pillars of prosthetic on which the reference models used structured light 
scanning and modeling in the Geomagic Qualify 12. The study revealed that the tightness of the prosthetic crowns made in the tested technologies 
is comparable and meets the requirements of the clinical (Evaluation of tightness prosthetic crowns depending on the technology of their 
execution).  
 
Słowa kluczowe: korona, dopasowanie, modelowanie, wykonawstwo,  




W procesie wykonawstwa koron protetycznych bardzo 
ważną procedurą jest dokładność odwzorowania kształtu 
opracowanego filara protetycznego w tworzonej 
indywidualnie dla pacjenta konstrukcji stałej [1-5]. Na 
dokładność tego odwzorowania ma wpływ: leczenie 
przedprotetyczne oraz wstępne etapy leczenia 
protetycznego, sposób przygotowania i opracowania zęba 
filarowego, precyzja jego odwzorowania oraz tkanek 
sąsiednich, dokładność modeli jak również dokładność 
odwzorowania kształtu i wykonania podbudowy w 
procesach technologicznych. Analiza geometryczna korony 
obejmuje ukształtowanie strefy przydziąsłowej, ocenę 
szczelności brzeżnej oraz dopasowanie między filarem 
zębowym, a podbudową korony [3,6-9]. Tradycyjną metodą 
otrzymywania struktury nośnej korony jest odlewanie na 
podstawie modelu woskowego. W ostatniej dekadzie 
powszechną metodą postępowania w protetyce stało się 
wytwarzanie koron w oparciu o metodę frezowania w 
procedurze CAD/CAM. Najnowocześniejszą metodą 
wykonawstwa jest technologia selektywnego topienia 
laserem – Selective Laser Melting (SLM) również w 
systemie CAD/CAM.  
 
Cel 
Celem pracy była ocena i porównanie dokładności 
odwzorowania kształtu koron protetycznych ze stopu Co-
Cr-Mo wykonanych w trzech technologiach: technologii 
odlewania metodą traconego wosku, technologii frezowania 
oraz technologii SLM. Analizowano dopasowanie koron do 
filarów protetycznych zębów przedtrzonowych i trzonowych.  
 
Materiał i metoda badań 
Materiałem badań były korony protetyczne ze stopu Co-
Cr-Mo na drugi ząb przedtrzonowy szczęki po stronie 
prawej (ząb 15) i pierwszy ząb trzonowy żuchwy po stronie 
lewej (ząb 36) wykonane w ilości po 5 sztuk dla zębów 15 i 
36 i dla każdej technologii. 
Ząb przedtrzonowy szlifowano na 5 fantomach 
uzębionej szczęki oraz ząb trzonowy szlifowano na 5 
fantomach uzębionej żuchwy. Wykorzystano fantomy firmy 
KaVo. Korony zębów przedtrzonowego i trzonowego 
zostały oszlifowane ze stopniem pełnym rozwartym. Kąt 
rozwarcia stopnia wynosił 140°±4°. Wykonano modele 
robocze składane pełnego łuku zębowego z zastosowaniem 
super twardego gipsu typu IV Fujirock EP Pastel Yellow 
firmy Fuji na podstawie wycisków dwuwarstwowych, 
jednoczasowych wykonanych masą silikonową addycyjną o 
konsystencji gęstej Bisico S1 soft firmy Bisico oraz wycisk 
dopełniający masą rzadką Bisico Super Hydrophil S4 Suhy 
firmy Bisico. Modele referencyjne stanowiły zęby filarowe 
wydzielone z modelu roboczego. Dla technologii odlewania 
na modelach referencyjnych zęba przedtrzonowego 
wykonano 5 woskowych modeli koron i dla zęba 
trzonowego również 5 modeli, które wykorzystano w 
metodzie odlewania próżniowo-ciśnieniowego do 
wykonania 10 sztuk odpowiednich koron ze stopu Co-Cr-
Mo (Brealloy, Bredent, Polska). Dla technologii frezowania i 
SLM opartych o procedurę CAD/CAM przeprowadzono 
skanowanie modeli referencyjnych oraz wykonano 









Rys.1. Projektowanie korony na zębie filarowym w systemie 
CAD/CAM (Kavo Everest firmy KaVo)  
 
Skanowanie przeprowadzono z zastosowaniem skanera 
optycznego o zmiennej szerokości prążków światła 
strukturalnego - systemu Everest scan pro 06 1086 firmy 
KaVo. Dokładność pomiarów wynosiła 20 μm, a 
rozdzielczość przestrzenna 0,02mm x 0,02mm x 0,02mm. 
Na podstawie plików STL wykonano po 5 sztuk koron 
frezowanych (stop Co-Cr-Mo, Renomed, Poznań, Polska) 
oraz po 5 sztuk koron w technologii SLM (Wirobond C+, 
Bego Medical GmbH, Brema, Niemcy) odpowiednio na 
zęby 15 i 36. Wewnętrzny kształt koron replikowano przy 
zastosowaniu izolatora (Dura Lay Lubricant, Reliance 
Dental Mfg.Co., Worth, IL, USA) oraz 
szybkopolimeryzującej, ostrokonturowej masy akrylowej 
(Dura Lay II, Reliance Dental Mfg.Co., Worth, IL, USA). 
Uzyskane w ten sposób modele skanowano z 
zastosowaniem tego samego skanera Everest scan pro. 
Utworzono w ten sposób 30 wirtualnych, przestrzennych 
modeli testowych. Rozdzielczość przestrzenna siatki 
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modelu: 0,1mm x 0,1mm x 0,1mm. W badaniach 
porównano dopasowanie koron wykonanych w trzech 
technologiach do modeli referencyjnych. Do analizy 
zastosowano metodę best fit oceny dopasowania z 
wykorzystaniem programu Geomagic Qualify 12. Program 
ten, w procedurze najlepszego dopasowania kształtu, 
ustawia automatycznie porównywane bryły, a następnie 
identyfikuje dodatnie i ujemne odchyłki wynikające z 
dokładności odwzorowania kształtu modelu testowego 
korony względem modelu referencyjnego. W postaci map 
rozkładu odchyłek zidentyfikowano szczelność koron w 
strefie stopnia (marginal fit -MF) oraz szczelność 
wewnętrzną (internal fit -IF). 
 
Wyniki badań 
Program Geomagic Qualify 12 umożliwił porównanie do-
pasowania zębów filarowych do odpowiednich koron zębów 
wykonanych w omawianych technologiach. W procedurach 
badawczych przeprowadzono analizy szczelności 10 koron 
odlewanych, 10 koron frezowanych i 10 koron z SLM do 
odpowiadającego modelu zęba filarowego, stanowiącego 
model referencyjny. Na rysunku 2 i 3 zamieszczono 
wybrane mapy błędów odwzorowania kształtu filarowych 
zębów przedtrzonowych i trzonowych przy wytworzeniu 











Rys.2. Mapa błędów odwzorowania kształtu koron na zęby 
przedtrzonowe uzyskane w technologii odlewania ciśnieniowo-
próżniowego, frezowania w procedurze CAD/CAM oraz w 
technologii SLM 
 
Tabela 1. Zestawienie zbiorcze maksymalnych i minimalnych 
odchyłek kształtu koron na zęby przedtrzonowe i trzonowe wraz z 
odchyleniem standardowym. 
Filar Technologia 
Odchyłki dokładności odwzorowania 












Odlewanie  0,03 -0,06 0,06 
Frezowanie 0,03 -0,05 0,06 
SLM 0,05 -0,05 0,08 
Ząb trzonowy 
36 
Odlewanie  0,04 -0,06 0,07 
Frezowanie 0,04 -0,05 0,07 
SLM 0,07 -0,05 0,08 
 
Analizy raportów, w formie map i zestawień zbiorczych 
wskazują, że wszystkie histogramy i mapy charakteryzują 
się małymi wartościami dodatnich i ujemnych odchyłek 
kształtu w zakresie ±0,25 mm (Tab.1) oraz symetrycznym 
rozkładem dla technologii SLM i technologii odlewania. 
Asymetryczne rozkłady występują przy technologii 
frezowania (rys.4).  
W technologii frezowania charakterystyczny jest wysoki 
procent odchyłek wskazujący na bardzo dobre 
odwzorowanie modelu referencyjnego. Odchyłki zerowe 
stanowią 34% dla zęba przedtrzonowego i tyle samo dla 
trzonowego. W technologii SLM odchyłki zerowe stanowią 
28% dla zęba przedtrzonowego i 19,5% dla zęba 
trzonowego. W tej technologii odchyłki dodatnie w 
przedziale 0,1 mm do 0,2 mm występują w obszarze 
powierzchni okluzyjnych dla zęba przedtrzonowego i 
trzonowego (rys.7). W znaczącym stopniu wpływają one na 
kształt histogramu, natomiast w aspekcie klinicznym nie 
mają aż tak dużego wpływu na  trwałość warstwy cementu. 
W technologii odlewania odchyłki zerowe stanowią 18,8% 
dla zęba przedtrzonowego i 25,5% dla zęba trzonowego. 
Przy odlewaniu korony zęba przedtrzonowego można 
zauważyć, że pomimo, że większość odchyłek ma niewielki 
rozrzut wartości to stosunkowo mały procent odpowiada 
modelowi referencyjnemu. Histogram rozkładu odchyłek dla 




















Rys.3. Mapa błędów odwzorowania kształtu koron na zęby 
trzonowe uzyskane w technologii odlewania ciśnieniowo-
próżniowego, frezowania w procedurze CAD/CAM oraz w 
technologii SLM 
 
Korzystając z programu Statistica wykonano analizę 
uzyskanych wyników. W pierwszym etapie otrzymane 
wyniki poddano analizie z zastosowaniem statystyki 
opisowej (wyniki – skala ilorazowa: min, max, wartość 
średnia, odchylenie standardowe). Badano również 
rozkłady poszczególnych zmiennych przy użyciu testu 
Shapiro-Wilka, przedstawiając je w formie liczbowej i 
graficznej (rys.4). Badano normalności rozkładów 
zmiennych dla przedtrzonowca i trzonowca w każdej grupie 
przy hipotezie zerowej H0: Rozkład odchyłek był rozkładem 
normalnym. Wartość poziomu istotności α=0,05. Wynik 
naszego testu na podstawie testu Shapiro-Wilka 
porównujemy z ustalonym poziomem istotności α. Jeżeli 
p<α odrzucamy H0 przyjmując H1, jeżeli p>α – nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy H0. Za każdym razem 
wyniki testów Shapiro-Wilka były większe od 0,05. W 
związku z tym nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0, 
czyli oceniany rozkład jest rozkładem normalnym. Dla tego 
porównania przyjęto poziom istotności α=0,05. H0: Nie ma 
różnic istotnych statystycznie pomiędzy rozkładem grupy 
przedtrzonowców i trzonowców. H1: Jest różnica istotna 
statystycznie pomiędzy rozkładem grupy przedtrzonowców i 
trzonowców. W analizowanej procedurze p>α, czyli w 
grupie przedtrzonowców i trzonowców nie ma różnic 
istotnych statystycznie. Następnie testujemy 
jednoczynnikową analizą wariancji ANOVA. Aby można 
było przeprowadzić analizę, spełnione były kryteria: 
jednorodności wariancji, normalności rozkładu, 
równoliczności grup badanych. H0: Wszystkie grupy są 
jednakowe i nie ma różnic między grupami odlewania, 
frezowania i SLM. H1: Istnieje różnica między grupami 
odlewania, frezowania i SLM. Wynik tego testu jest p>0,05. 
Utrzymano hipotezę H0. Jeżeli nie ma różnic to nie ma 
konieczności wykonywania testów po fakcie (post-hoc). 
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Rys.4 Histogramy rozkładu odchyłek w koronach na zęby przedtrzonowe i trzonowe wykonanych w technologii odlewania ciśnieniowo-
próżniowego, frezowania w procedurze CAD/CAM oraz w technologii SLM 
 
Omówienie i dyskusja 
Analiza wyników wskazuje, że korony wykonywane w 
technologii odlewania, frezowania i topienia laserowego są 
prawidłowe pod względem klinicznym. We wszystkich 
technologiach szczelność była na zadowalającym poziomie 
od -0,15 mm do 0,10 mm z lekką przewagą technologii 
frezowania ( od -0,015 mm do 0,05 mm) (rys.6). 
Wykonawstwo koron zapewniło szczelność w strefie stopnia 
oraz w strefie ścian bocznych. Dopasowanie ścian 
bocznych było porównywalne we wszystkich trzech 
technologiach. Dla zęba przedtrzonowego odchyłki wynosiły 
±0,05 mm, a dla zęba trzonowego odchyłki wynosiły ±0,07 
mm. Dopasowanie w strefie stopnia koron w procedurach 
CAD/CAM dla zęba przedtrzonowego i zęba trzonowego 
charakteryzowało się odchyłkami o wartości ±0,10 mm 
(rys.6,7). Dopasowanie w strefie stopnia koron w 
technologii odlewania dla zęba przedtrzonowego 
charakteryzowało się odchyłkami o wartości ±0,10 mm. 
Najsłabiej dopasowany był stopień w koronach na ząb 
trzonowy z technologii odlewania, z uwagi na występowanie 
odchyłek dodatnich i ujemnych o wartościach ±0,16 mm 
(rys.5).  
Zastosowany program stanowi wiarygodne narzędzie do 
analizy geometrycznej opracowanych klinicznie zębowych 
filarów protetycznych i koron wykonanych na te zęby. Z 
uwagi na bardzo dobrą wizualizację analizowanych 
kształtów może on weryfikować pracę lekarza protetyka, 
który opracowanie zęba pod koronę – zębowy filar 
protetyczny wykonuje w procedurze szlifowania wiertłem z 
wolnej reki. Procedura ta wymaga, aby w zbiegu 
oszczędzającym tkanki oraz odpowiedniej preparacji strefy 
przydziąsłowej utworzyć na obwodzie zęba stopień ze 
stałym kątem rozwarcia. Celem takiego opracowania zęba 
jest stworzenie warunków do osadzenia wykonywanej 
korony, która będzie miała odpowiednią szczelność i 
retencję oraz nie wystąpią strefy spiętrzenia naprężeń w  
okluzji i żuciu. 
Dokładność odwzorowania można ocenić poprzez 
dopasowanie lub szczelność konstrukcji. Dla 
długoterminowej skutecznej terapii z wykorzystaniem 
uzupełnień stałych konieczna jest szczelność konstrukcji 
[9,11]. Nieakceptowalna klinicznie szczelność brzeżna 
może spowodować wypłukanie cementu z biologicznymi 
powikłaniami takimi jak wtórna próchnica, problemy z 
przyzębiem oraz zapalenie miazgi [4,10]. Nierównomierna 
szczelina wewnętrzna może powodować wykruszanie się 
cementu spowodowane nierównomiernością nacisków 
kontaktowych w warunkach żucia i również skutkować 
rozszczelnieniem korony i obluzowaniem. Definicja terminu 
szczelność jest różna w różnych badaniach. Ponadto 
stosowane są różne techniki pomiaru szczelin brzeżnych i 
wewnętrznych [2,3,7,10,12]. Wraz ze zwiększającą się 
liczbą technik projektowania w systemie CAD/CAM w 
stomatologii rekonstrukcyjnej szczególnego znaczenia 












Rys.5. Rozkład odchyłek dokładności odwzorowania kształtu 
korony na ząb trzonowy wykonanej w technologii odlewania w 












Rys.6. Rozkład odchyłek dokładności odwzorowania kształtu 
korony na ząb trzonowy wykonanej w technologii frezowania w 











Rys.7. Rozkład odchyłek dokładności odwzorowania kształtu 
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Problem dokładności odwzorowania filarów 
protetycznych, który stanowi podstawę docelowego 
wykonania optymalnej korony, szczególnie w systemach 
CAD/CAM, jest analizowany przez wielu badaczy [1-3,13-
17]. Dotyczy on wykonawstwa różnych rozwiązań 
konstrukcyjnych koron. Analizowany jest w koronach na 
podbudowie metalowej licowanych ceramiką [1], koronach 
ceramicznych [18], koronach ceramicznych z tlenku 
cyrkonu stabilizowanego itrem [2]. Metody oceny 
dokładności odwzorowania koron i filarów polegają na 
fizycznych pomiarach odwzorowań wnętrza podbudowy z 
wykorzystaniem wycisku woskowego i pomiarach filara 
protetycznego [3,5],  wykorzystują technikę skanowania 
modeli referencyjnych i replik [2,3,19,20], analizę 
dopasowania korony z wykorzystaniem mikro CT [10] lub 
CT [21]  oraz analizę kształtu z wykorzystaniem światła 
strukturalnego [4,5]. Jednak żadna z tych metod nie 
wykorzystuje bezstronnego narzędzia – oceny 
dopasowania w automatycznej procedurze numerycznej 
wolnej od błędów związanych z osobą wykonującą pomiar. 
Należy zwrócić uwagę, że dokładność odwzorowania 
kształtu w technologii odlewania jest znacznie bardziej 
uzależniona od czynnika ludzkiego niż w technologiach 
opartych o procedury CAD/CAM. Występują w niej duże 
straty materiału spowodowane koniecznością odcięcia 
zapełnionych metalem kanałów odlewniczych, a proces 
topienia i krzepnięcia stopu wpływa na pogarszenie 
właściwości mikromechanicznych uzyskanej konstrukcji. 
Pomijając wyższe koszty wykonania w technologii SLM, 
a biorąc pod uwagę straty materiału i niszczenie narzędzi w 
technologii frezowania, można uznać technologię stapiania 
laserowego za perspektywiczną. 
. 
Wnioski 
Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że 
szczelność koron protetycznych ze stopu Co-Cr-Mo 
wykonanych w technologii tradycyjnego odlewania oraz w 
technologii frezowania i technologii SLM jest porównywalna 
i spełnia wymogi kliniczne. 
Zastosowany program Geomagic Qualify 12 stanowi 
wiarygodne narzędzie analizy 3D do oceny technologii 
wykonania korony oraz wskazania błędów dopasowania 
powierzchni bocznej korony (IF) oraz błędów 
ukształtowania strefy stopnia (MF). 
Ocenę jakości koron protetycznych należy poszerzyć o 
analizy strukturalne i badania mikromechaniczne stopu Co-
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